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I ─ OBJETIVO 

 

Este Laudo Técnico tem por objetivo caracterizar as possíveis condições insalubres 
nos ambientes e nas atividades do Instituto de Química para avaliação de concessão 
dos adicionais de insalubridade e gratificação por trabalhos com raios-X ou 
substâncias radioativas. 
 

II ─ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

▪ Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 – Cap. II. Seção II. Subseção IV - Dos 
Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas - Art. 68 a 
72; 

 
▪ Lei nº 8.270 de 19 de dezembro de 1991 – Art.12, Incisos I e II e seus 

Parágrafos; 
 

▪ Lei nº 1.234 de 14 de novembro de 1950; 
 

▪ Orientação Normativa nº 04 de 14 de fevereiro de 2017, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece Orientação sobre a 
concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante 
e gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas, e dá 
outras providências; 

 
▪ Lei nº 6.514/77 que introduz alterações no Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativo à Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

 
▪ Portaria Ministerial nº 3.214/78, que regulamenta a Lei nº 6.514/77, instituindo 

as Normas Regulamentadoras – NR’s; 
 

▪ Norma Regulamentadora nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
 

▪ Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres; 
 

▪ Norma Regulamentadora nº 16 – Atividades e Operações Perigosas; 
 

▪ Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia; 
 

▪ Norma Regulamentadora nº 23 – Proteção contra incêndios; 
 

▪ Lei nº 12.740, de 08 de dezembro de 2012, define os critérios para 
caracterização das atividades ou operações perigosas; 

▪ Decreto 81.384, de 22 de fevereiro de 1978; 
 

▪ Decreto 97.458, de 11 de janeiro de 1989; 
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▪ Decreto nº 877, de 20 de julho de 1993 - Regulamenta a concessão do adicional 
de irradiação ionizante de que trata o § 1° do art. 12da Lei n° 8.270, de 17 de 
dezembro de 1991; 
 

▪ Decreto lei 1.873, de 27 de maio de 1981; 
 

▪ Portaria nº 453, de 01 de junho de 1998 - MS/SVS - Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x 
diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. 
 

▪ CNEN-NN-3.01, Março/2014 – “Diretrizes básicas de proteção radiológica”.  
 

▪ E demais normas, leis, decretos ou similares, quando necessário. 
 
 

III ─ DEFINIÇÕES 

 
 

1. Atividades e Operações Insalubres 
 

O Art. 189 da CLT define: 

 

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza 

e condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, 

acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e 

do tempo de exposição aos seus efeitos. 

 

2. Riscos Ambientais 
 

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e 

tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (item 9.1.5 da 

Norma Regulamentadora – NR-9). 

 
2.1. Agentes Físicos 
 

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
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extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o 

ultrassom (item 9.1.5.1 da NR-9). 

 

2.2. Agentes Químicos 

 

Consideram-se agentes químicos as substâncias, os compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas 

gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser 

absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão (item 9.1.5.2 da NR-9). 

 

2.3. Agentes Biológicos 

 

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus entre outros (item 9.1.5.3 da NR-9). 

 

3. Tempo de Exposição 

 Conforme o Art. 9º da Orientação Normativa n° 4/2017: 

 

I - exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se 

submete a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, 

como atribuição legal do seu cargo, por tempo inferior à metade da 

jornada de trabalho mensal; 

II - exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a 

circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas como 

atribuição legal do seu cargo por tempo igual ou superior à metade 

da jornada de trabalho mensal; e 

III - exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a 

jornada laboral e prescrita como principal atividade do servidor; 

 

 

4. Equipamento de Proteção Individual – EPI 

 

EPI é todo dispositivo de uso individual, destinado a proteger a saúde e a integridade 

física do trabalhador. Deve ser fornecido gratuitamente ao servidor, de acordo com o risco a 

que está submetido e, em perfeito estado de conservação e funcionamento (NR-6). É 
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responsabilidade das chefias orientarem o servidor para o porte adequado do EPI e cobrar o 

seu uso. 

 

5. Equipamento de Proteção Coletiva – EPC 

 

EPC é todo dispositivo destinado a proteger à saúde e a integridade física de uma 

coletividade de trabalhadores expostos a um determinado risco, tais como: enclausuramento 

acústico de uma fonte de ruído, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, 

sinalização de segurança, uso de extintores de incêndio, entre outros. 

 

5.1. Extintores de Incêndio 

 

Todos os estabelecimentos deverão, obrigatoriamente, ser providos de extintores 

portáteis de incêndio, a fim de combater o fogo no seu início. Tais aparelhos devem ser 

apropriados à classe do fogo a extinguir. Deve ser observada a recomendação constante na 

NR-23. Cabe a UNIDADE: 

1. Adquirir extintores de incêndio apropriados à classe de incêndio a ser 

extinta, buscando suprir as atuais necessidades junto aos diversos ambientes de 

trabalho. 

2. Recarregar e inspecionar os extintores existentes e redistribuí-los 

conforme a necessidade de cada local face à classe de incêndio a ser extinta. 

3. Implantar Plano de Emergência nas Instalações da Unidade. 

 

5.2. Sinalização de Segurança 

 

Todos os estabelecimentos deverão, obrigatoriamente, dispor de sinalização de 

segurança, com os objetivos de advertir o trabalhador contra riscos de acidentes, identificar 

equipamentos de segurança e delimitar áreas e tubulações industriais, por meio de cores. 

 

6. Avaliação Qualitativa 

 
 Este método consiste em verificar criteriosamente o uso de determinados agentes de 

risco (Físicos, Químicos e Biológicos), fazendo-o através de pesquisas, desde que 

identificada a sua presença em inspeção técnica realizada no ambiente de trabalho, 

com possibilidades de agredir o organismo do trabalhador exposto, levando em 
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consideração principalmente as condições do ambiente de trabalho, tempo de 

exposição, e a composição e agressividade do agente. 

 

 
7.  Avaliação Quantitativa  

 
Desenvolvida através de medições técnicas, mediante a utilização de instrumentação 

especifica, cujos resultados são avaliados e comparados a parâmetros definidos na NR - 15 

- Atividades e Operações Insalubres, em seus Anexos 01. Ruído Contínuo e Intermitente; 

02. Ruído de Impacto; 03. Limites de Tolerância para Exposição ao Calor; 05. Radiações 

Ionizantes; 07. Radiações Não Ionizantes; 08. Vibrações; 11. Agentes Químicos cuja 

Insalubridade é caracterizada por Limite de Tolerância e Inspeção no Local de Trabalho; 12. 

Limites de Tolerância para poeiras minerais, ou em Normas internacionais. 

 

IV  ─ PAGAMENTO DOS ADICIONAIS OCUPACIONAIS 

 

Conforme o Art. 9º da Orientação Normativa n° 4/2017: 

 

[...] 

Art. 10. A caracterização e a justificativa para concessão de adicionais 

de insalubridade e periculosidade aos servidores da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando houver 

exposição permanente ou habitual a agentes físicos, químicos ou 

biológicos, dar-se-ão por meio de laudo técnico elaborado com base 

nos limites de tolerância mensurados nos termos das Normas 

Regulamentadoras nº 15 e nº 16, aprovadas pela Portaria do Ministério 

do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 

 

[...] 

Art. 13. A execução do pagamento dos adicionais de periculosidade e 

de insalubridade somente será processada à vista de portaria de 

localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do 

adicional, bem assim de laudo técnico, cabendo à autoridade 

pagadora conferir a exatidão dos documentos antes de autorizar o 

pagamento. 
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Parágrafo único. Para fins de pagamento do adicional, será observada 

a data da portaria de localização, concessão, redução ou 

cancelamento, para ambientes já periciados e declarados insalubres 

e/ou perigosos, que deverão ser publicadas em boletim de pessoal ou 

de serviço. 

 

V ─ SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS OCUPACIONAIS 

 

Conforme determina o Art. 68, § 2º da Lei nº 8.112/90: 

 

[...] 

O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa 

com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa 

a sua concessão. 

 

Conforme o Art. 9º da Orientação Normativa n° 4/2017: 

 

[...] 

Art. 14. O pagamento dos adicionais e da gratificação de que 

trata esta Orientação Normativa será suspenso quando cessar o 

risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade 

que deu origem à concessão. 

 

Conforme determina a NR 15, item 15.4:  

[...]  

15.4. A eliminação ou neutralização da insalubridade 

determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.  

15.4.1. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá 

ocorrer:  

a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o 

ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;  

b) com a utilização de equipamento de proteção individual. 
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VI ─ RESPONSABILIDADES 

 

Conforme o Art. 9º da Orientação Normativa n° 4/2017: 

 

[...] 

Art. 15. Cabe à unidade de recursos humanos do órgão ou da 

entidade realizar a atualização permanente dos servidores que 

fazem jus aos adicionais no respectivo módulo do SIAPENet, 

conforme movimentação de pessoal, sendo, também, de sua 

responsabilidade, proceder a suspensão do pagamento, 

mediante comunicação oficial ao servidor interessado. 

Art. 16. É responsabilidade do gestor da unidade administrativa 

informar à área de recursos humanos quando houver alteração 

dos riscos, que providenciará a adequação do valor do adicional, 

mediante elaboração de novo laudo. 

Art. 17. Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os 

peritos e dirigentes que concederem ou autorizarem o 

pagamento dos adicionais em desacordo com a legislação 

vigente. 

 

VII ─ METODOLOGIA USADA NA AVALIAÇÃO 

 

Este Laudo de Avaliação Ambiental baseou-se na avaliação qualitativa dos 

riscos físicos, químicos e biológicos presentes ou não nos ambientes avaliadas. O 

método de avaliação qualitativo, ou seja, em decorrência de inspeção realizada no 

local de trabalho, está fundamentado nos anexos 13 e 14 da NR-15 e anexos 1, 2 e 3 

da NR-16, sendo necessária nos casos de presença de agentes de riscos físicos e 

químicos a avaliação quantitativa para definição da salubridade ou insalubridade do 

ambiente. 
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A metodologia aplicada nesta consistiu em:  

 

1. Visitar para avaliar, in loco, a estrutura física e organizacional da Unidade, as 

funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos servidores dessa unidade; 

 

2. Qualificar a insalubridade e/ou periculosidade, após a análise dos aspectos 

inerentes a cada ambiente AVALIADO e atividade realizada, observando: 

a) Contato com o agente nocivo à saúde; 

b) Regime de exposição não ocasional nem intermitente; 

c) Enquadramento legal da atividade ou operação insalubre. 

 

VIII ─ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a) Gestores: é de responsabilidade dos Gestores informar à área de recursos 

humanos quando houver alteração dos riscos, que providenciará a adequação do 

valor do adicional, mediante elaboração de novo laudo. 

 

b) Servidores: os Servidores que no desenvolvimento de suas atribuições 

estiverem em contato com os agentes insalubres ou desenvolverem atividades 

ou operações perigosas e que comprove a exposição em caráter habitual ou 

permanente farão jus, respectivamente, ao Adicional de Insalubridade, ou 

Periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias 

radioativas. 
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c) Recursos Humanos: Cabe à unidade de recursos humanos da UFBA realizar a 

atualização permanente dos servidores que fazem jus aos adicionais no 

respectivo módulo do SIAPENet, conforme movimentação de pessoal, sendo, 

também, de sua responsabilidade, proceder a suspensão do pagamento, 

mediante comunicação oficial ao servidor interessado 

 
 
 

Salvador, 13 de março de 2020 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ana Lúcia P. C. Ribeiro 
Eng. de Seg. do Trabalho 

SMURB/UFBA 
CREA 52289/D 

 Carlos Henrique C. Amaral 
Eng. de Seg.  do Trabalho 

SMURB/UFBA 
CREA 3000027217  

 Cláudia Mª do N. Mota Coimbra 
Eng. de Seg. do Trabalho 

SMURB/UFBA 
CREA 27808/D 
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LAUDO



 Tipo do Documento 
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Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

17/73 
 

 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 518 - Laboratório de Análises Cromatográficas e Espectrométricas (LACE) 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Regina Mª dos Santos  
 
  

FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Operação e manutenção do cromatógrafo e gás acoplado ao 
espectrômetro de massas. 

NA A NA - - - NA NA NA NA       

Técnico 
Operação e manutenção do cromatógrafo e gás acoplado ao 
espectrômetro de massas. 

NA A NA - - - NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 - Não geram 

direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica. 
 

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  
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SETOR AVALIADO 

Laboratório 517 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Tiago Vinicius Alves 
 
  

FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Atividades administrativas no gabinete, manipulação de amostras, 
orientação de estudantes na sala de estudos 

NA NA NA - - - NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  
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 SETOR AVALIADO 

Laboratório 517 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Gisele André Baptista Canuto 
 
  

FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Ministra aulas práticas de química analítica, desenvolve funções 
administrativas, atividades de pesquisa com manipulação de 
amostras biológicas e químicas. 

NA NA A 
Amostras 
biológicas 

- - NA NA NA NA       

NA A NA Metanol  857,4 156 NA NA NA A       

NA A NA Acetonitrila,  32,4 30 NA NA NA A       

NA A NA Acetona  90 780 NA NA NA NA       

NA A NA Piridina  < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Isopropanol 3,6 310 NA NA NA NA       
A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 L

e
g

a
l Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 14,  não foram identificados agentes biológicos para fins de concessão de 

adicionais ocupacionais. 
Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Acetona, Piridina, Clorofórmio e Isopropanol. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se 
abaixo dos limites de tolerância. Foram identificados os agentes químicos Metanol e Acetonitrila como insalubres. Valor encontrado do metanol na avaliação quantitativa (857,4 ppm), maior que o limite 
de tolerância (156 ppm) e o valor encontrado da acetona (32,4ppm) também maior que o limite de tolerância (30 ppm).   
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 
 

É necessário a implementação das medidas de controle, para posterior reavaliação do agente químico Metanol.     

 OBSERVAÇÃO: O valor encontrado da concentração do agente químico Metanol foi maior que o VALOR MÁXIMO definido pela NR-15, configurando situação de RISCO GRAVE E IMINENTE. 
Recomenda-se de imediato INTERDIÇÃO da atividade, conforme determinação da NR-3, e adoção das medidas de controle. 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Realizar manutenção preventiva das capelas e verificação do sistema de exaustão 

• Atendimento a NR-17(Ergonomia). 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luva, máscara, óculos, jaleco, touca, 
sapato fechado). 

• Manutenção do sistema de ar condicionado 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019 e 22 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  
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 SETOR AVALIADO 

Laboratório 516 - LAPESBI 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Ronan Batista 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Orientação de projetos de pesquisa de alunos, supervisão das 
etapas de extração, fracionamento e caracterização química. 

NA A NA Metanol 55,8 156 NA NA NA NA       

NA A NA Etanol  1,9 780 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila  46,5 310 NA NA NA NA       

NA A NA Diclorometano  10,2 156 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona < 1,3 780 NA NA NA NA       

NA A NA Éter etílico < 0,8 310 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido acético 1,9 8 NA NA NA NA       
A 

 

E
n

q
u
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d

ra
m

e
n
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L
e

g
a
l 

 
Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Metanol, Etanol, Clorofórmio, Acetato de Etila, Diclorometano, Acetona, Éter etílico e Ácido Acético. 
Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. 
   

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 e 22 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  
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 SETOR AVALIADO 

Laboratório 510 (Produtos Naturais) 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Elisangela Fabiana Boffo 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Isolamento e purificação de substâncias orgânicas. Destilação de 
solventes para pesquisa em produtos naturais com diversos 
solventes orgânicos. 

NA A NA Acetona  8,5 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila  11,1 310 NA NA NA NA       

NA A NA Acetonitrila 40,7 30 NA NA NA A       

NA A NA Ácido fórmico  < 0,2 4 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido acético 2 8 NA NA NA NA       

NA A NA Metanol  18,8 156 NA NA NA NA       

NA A NA Etanol 1 780 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Éter etílico 3,5 310 NA NA NA NA       

NA A NA Tolueno 20,3 78 NA NA NA NA       

NA A NA Diclorometano 2,6 156 NA NA NA NA       

NA A NA N-butanol 2,1 40 NA NA NA NA       
A 
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Acetona, Acetato de etila, Ácido Fórmico, Ácido acético, Metanol, Álcool etílico (etanol), Clorofórmio, 
Éter etílico, Tolueno, Diclorometano e N-butanol. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. Foi identificado o agente químico Acetonitrila como 
insalubre. Valor encontrado na avaliação quantitativa (40,7 ppm), maior que o limite de tolerância (30 ppm). 
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 

É necessário a implementação das medidas de controle, para posterior reavaliação do agente químico Acetonitrila     

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Realizar manutenção preventiva das capelas e verificação do sistema de exaustão 

• Atendimento a NR-17(Ergonomia). 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luva, respirador de segurança, óculos, 
jaleco, touca, sapato fechado). 

• Manutenção do sistema de ar condicionado 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
Data da Avaliação: 23 de setembro de 2019 e 26 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  
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SETOR AVALIADO 

LABORATÓRIO 509 - LABORATÓRIO BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA MICRORGANISMOS 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Regina Mª dos Santos; Marcos Malta dos Santos 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
A 

Destilação de solvestes orgânicos, extração com diversos 
solventes orgânicos, purificação usando métodos cromatográficos 
empregando gel de sílica, preparo de soluções reveladores para 
análises cromatográfica, sínteses químicas de nanomateriais, 
preparo de soluções, cultivo de microrganismos. 

NA A NA Acetato de etila  8,7 310 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona 74 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetonitrila 75,3 30 NA NA NA A       

NA A NA Álcool etílico  8,1 780 NA NA NA NA       

NA A NA Álcool metílico  36 156 NA NA NA NA       

NA A NA  Diclometrano < 0,6 156 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio < 2,5  20 NA NA NA NA       

NA A NA Éter etílico 18,6 310 NA NA NA NA       
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Acetato de etila, Acetona, Álcool etílico, Álcool metílico, Diclometrano, Clorofórmio e Éter etílico . Os 
resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. Foi identificado o agente químico Acetonitrila como insalubre. Valor encontrado na avaliação quantitativa (75,3 
ppm), maior que o limite de tolerância (30 ppm). 
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 

É necessário a implementação das medidas de controle, para posterior reavaliação do agente químico Acetonitrila   

 OBSERVAÇÃO: O valor encontrado da concentração do agente químico Acetonitrila foi maior que o VALOR MÁXIMO definido pela NR-15, configurando situação de RISCO GRAVE E IMINENTE. 
Recomenda-se de imediato INTERDIÇÃO da atividade, conforme determinação da NR-3, e adoção das medidas de controle. 

 Medidas de controle a serem adotadas  

 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Realizar manutenção preventiva das capelas e verificação do sistema de exaustão 

• Atendimento a NR-17(Ergonomia). 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luva, máscara, óculos, jaleco, touca, 
sapato fechado). 

• Manutenção do sistema de ar condicionado 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019; 26 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
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SETOR AVALIADO 

Laboratório 508 - Síntese orgânica 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Lafaiete Almeida Cardoso; José Roque Mota Carvalho 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Síntese análise de alimentos/extração, purificação de reagente e 
solventes. Síntese de nanopartículas. Destilação de solventes. 
Extração de produtos. 

NA A NA Ácido acético,  2,7 8 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido clorídrico < 0,1  4 NA NA NA NA       

NA A NA Metanol 28,4 156 NA NA NA NA       

NA A NA Tolueno 2,1 78 NA NA NA NA       

NA A NA Éter etílico  < 0,8 310 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona  3,8 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila  2,5 310 NA NA NA NA       

NA A NA Álcool etílico 8,1 780 NA NA NA NA       
A 
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Ácido acético, Clorofórmio, Ácido clorídrico, Metanol, Tolueno, Éter etílico, Acetona, Acetato de etila 
e Álcool etílico. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância.   

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Realizar manutenção preventiva das capelas e verificação do sistema de exaustão 

• Atendimento a NR-17(Ergonomia). 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luva, máscara, óculos, jaleco, touca, 
sapato fechado). 

• Manutenção do sistema de ar condicionado 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 e 25 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

24/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 507-Lab Síntese de Materiais moleculares funcional 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: André A. Vieira 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente Síntese purificação e caracterização de moléculas orgânicas. 

NA A NA Diclorometano  49,3 156 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila  1,5 310 NA NA NA NA       

NA A NA Etanol  < 0,6 780 NA NA NA NA       

NA A NA Metanol   < 2,4 156 NA NA NA NA       

NA A NA Tolueno  1,1 78 NA NA NA NA       

NA A NA Fenol < 0,8 4 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona < 0,6 780 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido Clorídrico < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido Acético < 0,3 8 NA NA NA NA       
A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Diclorometano, Clorofórmio, Acetato de etila ,Etanol, Metanol, Tolueno, Fenol, Acetona, Ácido 
Clorídrico e Ácido Acético. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância.  
 
   

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 e 28 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

25/73 

 
 
 
 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 506 – GPN - Grupo Produtos Naturais 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jorge Mauricio 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente Pesquisa em Química Orgânica NA A NA 

Diclorometano, 
clorofórmio, 

acetato de etila, 
etanol e metanol  

- - A          

A 
 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

 
Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Diclorometano, clorofórmio, acetato de etila, etanol e metanol ,nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 
4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 
   

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

26/73 

 SETOR AVALIADO 

Laboratório 505  - GESNAT 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Paulo Roberto Ribeiro de Jesus; Martins Cerqueira; Floricea Araújo 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Atividades de pesquisa em química orgânica de produtos naturais, 
bioquímica e metabólica. Utilização de solventes e outros 
reagentes químicos para realização de procedimentos de 
extração, isolamento e reações químicas. 

NA A NA Bromo 0,111 0,08 NA NA NA A       

NA A NA Metanol 14,5 156 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido acético 2,1 8 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila 76,3 310 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Tolueno 5 78 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido clorídrico < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona 33,3 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetonitrila 20,2 30 NA NA NA NA       

NA A NA Fenol < 0,5 4 NA NA NA NA       

NA A NA Piridina < 0,1 4 NA NA NA NA       
A 

 

E
n
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u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e
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a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Metanol, Ácido acético, Acetato de etila, Clorofórmio, Tolueno, Ácido clorídrico, Acetona, Acetonitrila, 
Fenol, Piridina. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. Foi identificado o agente químico Bromo como insalubre. Valor encontrado na avaliação 
quantitativa (0,111 ppm), maior que o limite de tolerância (0,08 ppm). 
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 

É necessário a implementação das medidas de controle, para posterior reavaliação do agente químico Bromo. 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luvas, óculos de segurança, máscara, 
jaleco e sapato fechado) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 23 de setembro de 2019 e 29 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

27/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 504 - Síntese orgânica e biotransformação 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Valéria Belliratto 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Isolamento de compostos, reações químicas, purificação de 
compostos químicos, reações biocatálise. 

NA A NA 
Metanol e 

clorofórmio. 
- - A          

A 
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a
d
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e
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l 

 
Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Metanol e clorofórmio, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e 
Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 
   

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 23 de setembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

28/73 

 
 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 504 - Síntese orgânica e biotransformação 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Valéria Belliratto; Eliane de Oliveira 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Atividades em Isolamento, crescimento de fungos, preparo de meio 
de cultura, esterilização (autoclave) inoculação de microrganismo, 
isolamento e crescimento, de fungos e bactérias 

NA NA NA - - - NA NA NA NA       

A 
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e
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a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

29/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 504 - Síntese orgânica e biotransformação 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Mauricio Moraes Victor 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Reações Orgânicas, tratamento de reações e purificação de 
produtos 

NA A NA - - - NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 - Não geram 

direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica. 
 

 OBSERVAÇÃO:  

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

30/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 503 - Metabolocomics Research Group 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Paulo Roberto Ribeiro de Jesus; Martins Cerqueira; Floricea Araújo 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Atividades de pesquisa em química orgânica de produtos naturais, 
bioquímica e metabólica. Utilização de solventes e outros 
reagentes químicos para realização de procedimentos de 
extração, isolamento e reações químicas.  

NA A NA Bromo 0,111 0,08 NA NA NA A       

NA A NA Metanol 14,5 156 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido acético 2,1 8 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de etila 76,3 310 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Tolueno 5 78 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido clorídrico < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Acetona 33,3 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetonitrila 20,2 30 NA NA NA NA       

NA A NA Fenol < 0,5 4 NA NA NA NA       

NA A NA Piridina < 0,1 4 NA NA NA NA       
A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 L

e
g

a
l Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 

nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Metanol, Ácido acético, Acetato de etila, Clorofórmio, Tolueno, Ácido clorídrico, Acetona, Acetonitrila, 
Fenol, Piridina. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. 
 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, foi identificado o agente químico Bromo como insalubre. Valor encontrado na avaliação quantitativa (0,111 ppm), maior que o limite de tolerância (0,1 ppm). 
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 

É necessário a implementação das medidas de controle, para posterior reavaliação do agente químico Bromo. 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (luvas, óculos de segurança, máscara, 
jaleco e sapato fechado) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

31/73 

 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 502 – Grupo de Pesquisa em Síntese Química (GPSQ) 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Silvio do Desterro Cunha 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Aulas, pesquisa, atendimento a alunos, orientação a alunos 
diretamente nas bancadas 

NA A NA Ácido clorídrico  < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido acético  < 0,7 8 NA NA NA NA       

NA A NA Metanol  11,2 156 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Éter etílico < 0,8 310 NA NA NA NA       

NA A NA Diclorometano 2,8 156 NA NA NA NA       
A 
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n
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d
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L
e

g
a
l Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 

nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Ácido clorídrico, Ácido acético, Metanol, Clorofórmio, Éter etílico e Diclorometano. Os resultados das 
avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019; 27 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

32/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 501 – Laboratório de Química de Microrganismos  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Eliane de Oliveira Silva 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Manipulação de microrganismos patogênicos e não patogênicos. 
Extração com solventes orgânicos clorados e não clorados. 
Realização de cromatografia e testes biológicos com bactérias. 

NA NA A Microrganismos  - - NA NA NA NA       

NA A NA Acetona  < 0,7 780 NA NA NA NA       

NA A NA Acetonitrila < 0,7 30 NA NA NA NA       

NA A NA Acetato de Etila  5,2 310 NA NA NA NA       

NA A NA Metanol < 2,7 156 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido Acético  6,7 8 NA NA NA NA       

NA A NA Ácido clorídrico  < 0,1 4 NA NA NA NA       

NA A NA Clorofórmio  < 2,5 20 NA NA NA NA       

NA A NA Diclorometano  < 0,6 156 NA NA NA NA       

NA A NA Propanol  < 1,6 310 NA NA NA NA       

NA A NA Álcool Etílico < 0,7 780 NA NA NA NA       
A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 14, não foram identificados agentes biológicos para fins de concessão de 
adicionais ocupacionais. 
 
Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 – ART 10 e da Norma regulamentadora NR-15, anexo 11, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, não foram identificados como insalubres os agentes químicos Acetona, Acetonitrila, Acetato de Etila, Metanol, Ácido Acético, Ácido clorídrico, Clorofórmio, 
Diclorometano, Propanol e Álcool Etílico. Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se abaixo dos limites de tolerância. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 01 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

33/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 402 – LAQUAM  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Sérgio Telles de Oliva 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Pesquisa associada a avaliação de contaminação ambiental, 
monitoramento humano e degradação de poluentes em efluentes 
industriais. 

NA A NA 

Metanol, 
acetonitrila, 

clorofórmio, álcool 
isopropílico 

 

  A          

A 
 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: metanol, acetonitrila, clorofórmio e álcool isopropílico nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 

de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança 
jaleco, sapato fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

34/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório de pesquisa 403  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Alailson Falcão Dantas 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manipulação de Solventes e reagentes, manipulação 
e pré tratamento de amostras por digestão total ácida 
com aquecimento ou extrações com solventes para 
pré-concentração dos analitos. 

NA A NA 
Etanol, metanol, dimetilformamida, 
ácido clorídrico, ácido acético. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: etanol, metanol, dimetilformamida, ácido clorídrico e ácido acético nos termos da Orientação Normativa SEGEP 

Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

35/73 

 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 402/403  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Maria Elisabete Machado 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente Atividades de pesquisa e ensino (aula prática) NA A NA 
Acetona, tolueno, 

metanol, 
clorofórmio. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Acetona, tolueno, metanol e clorofórmio nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 

2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança 
jaleco, sapato fechado, luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 

Assinatura e 
carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

36/73 

 SETOR AVALIADO 

Laboratório 403  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Edvaldo Pereira Queiroz Júnior 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Químico 

As atividades estão relacionadas ao preparo de soluções de 
reagentes químicos e manipulação e pré-tratamento de amostras 
por digestão total ácida com aquecimento ou extrações com 
solventes para pré-concentração dos analitos. Manipulação de 
solventes, reagentes combustíveis e análises de diversos materiais. 

NA A NA 

Metanol, etanol, 
tolueno, xileno, 
clorofórmio, fenol, 
ácido clorídrico, 
ácido acético, 
chumbo, níquel, 
mercúrio. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Metanol, etanol,  tolueno, xileno, clorofórmio, fenol, ácido clorídrico, ácido acético, chumbo, níquel e mercúrio 

nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, 
de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança 
jaleco, sapato fechado, luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

37/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 403  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes Teixeira 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 

Mín. 
10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas ao 
preparo de soluções de reagentes 
químicos e manipulação e pré-
tratamento de amostras por digestão 
total ácida com aquecimento ou 
extrações com solventes para pré-
concentração dos analitos.  

NA A NA 

 
Metanol, etanol, álcool isopropílico, 
pentano, ciclohexano, tolueno, éter 
etílico, clorofórmio, fenol, 
diclorometano, piridina, acetonitrila, 
mercúrio, chumbo, níquel, ácido 
clorídrico, ácido acético. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Metanol, etanol, álcool isopropílico, pentano, ciclohexano, tolueno, éter etílico, clorofórmio, fenol, diclorometano, 

piridina, acetonitrila, mercúrio, chumbo, níquel, ácido clorídrico e ácido acético nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 
anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 
Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, 
luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

38/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 404 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Lícia Passos dos Santos Cruz; Vania Palmeira Campos 
 
  

  FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO AGENTE 

IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 

Mín. 
10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manuseio de cilindros para gases de alta pressão e de diversos 
reagentes químicos tóxicos, irritantes e corrosivos. Análises de 
líquidos e gases utilizado instrumento analítico com chama 
(cromatógrafo gasoso com detector por ionização em chamas) 

NA A NA 

tolueno, xileno, 
etilbenzeno, dissulfeto 
de carbono, 
diclorometano. 

  A          

A 
 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Tolueno, xileno, etilbenzeno, dissulfeto de carbono e diclorometano, nos termos da Orientação Normativa 

SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança 
jaleco, sapato fechado, luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

39/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 407 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Lícia Passos dos Santos Cruz; Vania Palmeira Campos 
 
  

  FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 

Mín. 
10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manuseio de cilindros para gases de alta pressão e 
diversos reagentes químicos tóxicos, irritantes e 
corrosivos. Preparo de amostras utilizando análise de 
líquidos e gases utilizando diferentes instrumentos 
analíticos com e sem chamas .Manuseio de equipamentos 
elétricos sem e com aquecimento e vidrarias. 

A A NA 

 
 
acetonitrila, metanol, acetato de 
etila, dissulfeto de carbono, 
clorofórmio, acetona, fenol, ácido 
clorídrico, acetaldeído, 
formaldeído. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: acetonitrila, metanol, acetato de etila, dissulfeto de carbono, clorofórmio, acetona, fenol, ácido clorídrico, 

acetaldeído e formaldeído, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança) 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

40/73 

   SETOR AVALIADO 

Laboratório 408 - GRPQQ 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Ana Maria Pinto dos Santos 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(pp
m) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd

. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Preparo de amostras, soluções, padrões metálicos, além 
de tratamento utilizando capelas, micro-ondas. 

A A NA 
 
chumbo, acetonitrila, acetona   A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: chumbo, acetonitrila e acetona, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - 

Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

41/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 409 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes Teixeira; Maria das Graças Andrade Korn; Daniele Cristina Muniz Batista dos Santos; Rennan Geovanny Oliveira Araújo; Rodolfo de Melo 
Magalhães 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Atividades relacionadas ao preparo de amostras e de 
soluções de reagentes químicos e pré-tratamento de 
amostras por digestão total ácida com aquecimento ou 
extrações com solventes para pré-concentração dos 
analitos.. 

NA A NA 

 
 

Etanol, Ácido clorídrico, ácido 
acético, mercúrio e chumbo,     A          

A 
 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Etanol, Ácido clorídrico, ácido acético, mercúrio e chumbo nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, 

de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

42/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 409 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Edvaldo Pereira Queiroz 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Químico 
Digestão de amostras para determinação de metais, 
inclusive pesados, em soluções ácidas. 

NA A NA 

 
 
 

               Ácido clorídrico   A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa do agente químico Ácido clorídrico, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma 

Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

43/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 410 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Alailson Falcão Dantas 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Laboratório instrumental usado nas medições analíticas 
para a análise de metais em soluções ácidas. Analise de 
amostras de alimentos, águas, fármacos e combustíveis 
Manipulação de cilindro de gás pressurizado, operação 
espectrômetros de absorção e emissão atômica. 

NA A NA 

 
 
 
 
                       Chumbo 

- - A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa do agente químico Chumbo, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma 

Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, 
sapato fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019 Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

44/73 

    SETOR AVALIADO 

Laboratório 410 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes, Maria das Graças, Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovanny, Rodolfo de Melo M, Amália Geiza Gama Pessoa, Alaílson Flacão 
Dantas 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas a utilização de 
equipamentos de grande porte (espectrômetro de 
absorção atômica com atomização eletrotérmica, 
fluorescência atômica espectrômetro de emissão optica 
com plasma indutivamente acoplado) e manipulação de 
soluções acidas de metais pesados. Analise de amostras 
de alimentos, águas, fármacos e combustíveis. 

NA A NA 

 
 
Mercúrio, chumbo, ácido 
fluorídrico, ácido clorídrico, 
acético. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido  clorídrico e ácido acético, nos termos da Orientação Normativa 

SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato 
fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo 
  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019; 
16/10/2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

45/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 410 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Edvaldo Pereira Queiroz 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Químico 
Análises de amostras para 
determinação de metais, inclusive 
pesados em soluções ácidas 

NA NA NA 

 
         
 
 

- NA NA NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

46/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 411 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes, Maria das Graças, Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovanny, Rodolfo de Melo M, Amália Geiza Gama 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas 
preparo de amostras e de soluções 
de reagentes químicos e pré 
tratamento de amostras por 
digestão total ácida com 
aquecimento e destilação de ácidos 

NA A NA 

 
 
 
 
Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, 
ácido acético  

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácidos fluorídrico, ácido clorídrico e ácido acético, nos termos da Orientação Normativa SEGEP 

Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

47/73 

   SETOR AVALIADO 

Laboratório 412 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Ana Maria Pinto dos Santos 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Os alunos de mestrado e doutorado 
com acompanhamento da docente 
fazem as medições das amostras. 

NA NA NA 

 
 
 
 
 
- 

 

NA NA NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

48/73 

    SETOR AVALIADO 

Laboratório 412 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Edvaldo Pereira Queiroz Junior 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Químico 

Analises de amostras para 
determinação de metais em 
soluções acidas, 
Manipulação de cilindro de gás 
pressurizado. 

NA A NA 

 
 
 
 
 
                                         Chumbo, mercúrio 

NA NA NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico neste ambiente é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 - Não 

geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

49/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 412 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes, Maria das Graças, Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovane, Rodolfo de Melo M, Amália Geiza Gama 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas a 
utilização de equipamento de 
grande porte (espectrômetro de 
massa com plasma indutivamente 
acoplado) e manipulação de 
soluções acidas de metais pesados. 

NA A NA 

 
 
 
 
Mercúrio, chumbo, ácidos fluorídrico, ácido clorídrico e 
ácido acético 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e ácido acético, nos termos da Orientação Normativa SEGEP 

Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

50/73 

   SETOR AVALIADO 

Laboratório 413 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovanny Oliveira Araújo, Amália Geiza Gama Pessoa 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas ao 
preparo de soluções de reagentes 
químicos e manipulação e pré-
tratamento de amostras por 
digestão total ácida com 
aquecimento ou extrações com 
solventes para pré-concentração 
dos analitos. 

NA A NA 

 
 
 
 
Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e 
ácido acético 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e ácido acético, nos termos da Orientação Normativa SEGEP 

Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

51/73 

   SETOR AVALIADO 

Laboratório 414 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes, Maria das Graças, Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovanny, Rodolfo de Melo M, Amália Geiza Gama 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas a 
utilização equipamento de grande 
porte (espectrômetro de absorção 
atômica com atomização em chama 
e manipulação de soluções acidas 
de metais e não metais. 

NA A NA 

 
 
 
 
Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e 
ácido acético 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e ácido acético, nos termos da Orientação Normativa SEGEP 

Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

52/73 

  SETOR AVALIADO 

Laboratório 415 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Edvaldo Pereira Queiroz Junior 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Químico 
Analises de amostras para 
determinação de metais. 
 

NA A NA 

 
 
 
                                            
 
                               Chumbo e Mercúrio 

NA NA A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio e chumbo, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma 

Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 21 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

53/73 

 
   SETOR AVALIADO 

Laboratório 415 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes, Maria das Graças, Daniele Cristina Muniz Batista, Rennan Geovanny, Rodolfo de Melo M, Amália Geiza Gama; Alailson Falcão Dantas 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Análises de amostras para 
determinação de metais, inclusive 
pesados, em soluções ácidas. 

NA A NA 

 
 
 
 
Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico e ácido clorídrico - - A - - -       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Mercúrio, chumbo, ácido fluorídrico e ácido clorídrico, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de 

março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 08 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

54/73 

 
   SETOR AVALIADO 

Laboratório 415 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Alailson Falcão Dantas 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Laboratório instrumental usado nas 
medições analíticas para a análise 
de metais em soluções acidas. 
Análise de amostras de alimentos, 
águas, fármacos e combustíveis. 
Manipulação de cilindros de gás 
pressurizado, operação 
espectrômetros de absorção e 
emissão atômica 
 

NA A NA 

 
 
 
 

- 
NA NA NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l 

Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

55/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 416-B 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Rodolfo de Melo Magalhães Santana 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

As atividades estão relacionadas ao 
preparo de soluções de reagentes 
químicos, síntese de nanomateriais 
e polímeros ou extrações com 
solventes para pré-concentração 
dos analitos. Além do pré-
tratamento de amostras por 
digestão ácida com aquecimento ou 
extrações com solventes para 
análises totais e especificação 
química. 

NA A NA 

 
 
 
Ácido Clorídrico, Ácido acético, metanol, propanol, 
acetronitrila. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Ácido clorídrico, ácido acético, metanol, propanol e acetronitrila., nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, 

de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

56/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 419 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Lícia Passos Dos Santos Cruz, Vania Palmeira Campos, 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manuseio de cilindros para gases 
de alta pressão e de diversos 
reagentes químicos tóxicos, 
irritantes e corrosivos; preparo de 
amostras utilizando diversos 
solventes tóxicos, manuseio de 
equipamento elétrico e vidrarias 
 

NA A NA 

 
 
 
Diclorometano, clorofórmio, acetona, ácido clorídrico, 
fenol, dissulfeto de carbono e metanol.   A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Diclorometano, clorofórmio, acetona, ácido clorídrico, fenol, dissulfeto de carbono e metanol, nos termos da 

Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho 
de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 16 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

57/73 

 
SETOR AVALIADO 

Laboratório 203 – Catalise e Materiais  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Artur José S. Mascarenhas; Raildo Alves Fiuza Junior; Fernanda T. Cruz; Mauricio B. dos Santos;  
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 
AGENTE IDENTIFICADO- 

C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Preparo e síntese de materiais com 
aplicação como adsorvente e 
catalisadores em reações 
orgânicas.  

NA A NA 

 
 
 
Acetaldeído, acetato de etila, acetona, acetonitrila, 
ácido fluorídrico, ácido acético, ácido clorídrico, ácido 
fórmico, álcool etílico, álcool isopropílico amônia, éter 
etílico, estireno, etilbenzeno, oxido de etileno, fenol, 
formaldeído, ciclohexano, diclorometano, metanol, 
tolueno, piridina. 
 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 L

e
g

a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Acetaldeído, acetato de etila, acetona, acetonitrila, ácido fluorídrico, ácido acético, ácido clorídrico, ácido fórmico, 

álcool etílico, álcool isopropílico amônia, éter etílico, estireno, etilbenzeno, oxido de etileno, fenol, formaldeído, ciclohexano, diclorometano, metanol, tolueno e piridina, nos termos da Orientação 
Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019 

                                                                        Assinatura e carimbo 
  

 

 

 
     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

58/73 

    SETOR AVALIADO 

Laboratório 208 - Química Inorgânica  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Zenis N. da Rocha, Vleber Queiroz Ferreira 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Síntese de compostos inorgânicos; 
Polimerização de etileno. 

NA A NA 

 
 
 
 
Acetona, acetonitrila, ácido clorídrico, álcool etílico, 
álcool isopropílico, amônia, clorofórmio, Éter 
monoetílico do etileno glicol, tolueno. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Acetona, acetonitrila, ácido clorídrico, álcool etílico, álcool isopropílico, amônia, clorofórmio, Éter monoetílico do 

etileno glicol e tolueno, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho 
e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 05 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

59/73 

   SETOR AVALIADO 

Laboratório 209  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Soraia T. Brandão; Lilian M. S. Rodrigues; Denilson S. Costa 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Preparo de amostras de 
catalisadores; Caracterização de 
amostras sintetizadas utilizando 
gases; Testes catalíticos de 
amostras; manipulação de óleo 
queimado de bomba a vácuo; 
manipulação de lã para testes 
catalíticos. 

NA A NA 

 
 
 
 
Ciclohexano, tolueno, acetona, ater etílico, brometo de 
etila, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, piridina, negro de 
fumo, 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Ciclohexano, tolueno, acetona, ater etílico, brometo de etila, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, piridina e negro de 

fumo, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 
3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

60/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 210-216 – Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Química 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Luciana A. da Silva; Luís S. Carvalho 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Síntese e caracterização de óxidos 
metálicos. Fotodegradação de H2, 
HCN, pesticidas e corantes, 
geração fotocatalítica de hidrogênio 
e hidrocarbonetos leves; aulas 
práticas em laboratório de 
graduação; preparo de amostras, 
manipulação de pesticidas; síntese 
de nitreto de carbono polimérico; 
preparo de semicondutores; testes 
com solventes extratores para 
pesticidas; síntese de foto 
catalisadores. 

NA A NA 

 
 
 
 
 
 
Diclorometano, acetonitrila, ácido clorídrico, ácido 
acético. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Diclorometano, acetonitrila, ácido clorídrico, ácido acético, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 

de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 30 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

61/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 211  
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Soraia T. Brandão; Lilian M. S. Rodrigues; Denilson S. Costa 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Testes catalíticos com biomassa; 
preparo de amostras e soluções 

A A NA 

 
 
 
 

 
Tolueno, acetona, ciclohexano, etanol. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Tolueno, acetona, ciclohexano, etanol, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 

- Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

62/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 213 – Grupo de pesquisa eletroquímica energia, e materiais (GPEEM) 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Valéria C. Fernandes; Adriane Viana; Jaime Soares Boaventura F. 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manipulação e armazenamento de 
inflamáveis; preparo de amostras; 
produção, montagem e limpeza de 
eletrodos, empego de fotocatálise 
para descontaminação de água; 
separação eletroquímica de 
isômeros; síntese química e 
eletroquímica de materiais de 
eletrodo; produção galvanostática 
de ligas metálicas e 
semicondutores; determinação 
eletroquímica e separação de 
metais por galvanoplastia. 

NA A NA 

 
 
 
 
 
 
Ácido clorídrico, negro de fumo, álcool isopropílico, 
ácido acético, chumbo, metanol, etanol, mercúrio 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Tolueno, acetona, ciclo hexano, etanol, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 

2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

63/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 215 – Grupo de energia e ciências dos materiais GECIM 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Isabel C.Rigoli 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Preparação e manipulação de 
soluções. Análise e extração, 
preparo de soluções para 
hidrolises dos nanocristais, 

NA A NA 

 
 
 
Acetaldeído, acetona, ácido acético, ácido clorídrico, 
álcool etílico, álcool isopropílico, amônia, acetato de 
etila, álcool metílico, éter etílico, tolueno. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Acetaldeído, acetona, ácido acético, ácido clorídrico, álcool etílico, álcool isopropílico, amônia, acetato de etila, 

álcool metílico, éter etílico e tolueno, nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério 
do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

64/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 215 – Grupo de energia e ciências dos materiais GECIM 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Humberto Poli 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Manipulação de álcalis cáusticos, ácidos e álcoois, incluindo 
preparação de soluções e seus usos, execução de reações 
químicas em meio aquoso e alcalino, em meio orgânico, alifático 
e aromático, preparação de material polimérico em extrusora, 
preparação de corpos de prova de material polímero em estufa 
e prensa, realização de análise de termogravimétrica em 
materiais sólidos, tratamento de resíduos das pesquisas 
(diluição de soluções ácidas e de álcalis caustico, preparação 
para destinação final)inorgânicos e orgânicos. 

NA A NA 

 
 
 
Ácido clorídrico, ácido acético, 
álcool etílico, álcool isopropílico, 
acetona, tolueno, acetato de etila, 
éter etílico. 

  A          

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 

L
e

g
a
l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Ácido clorídrico, ácido acético, álcool etílico, álcool isopropílico, acetona, tolueno, acetato de etila, éter etílico, nos 

termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 
de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato 
fechado, luvas de segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 30 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

65/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 219   
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Lilian Maria Tosta S. Rodrigues; Denilson S. Costa; Soraia T. Brandão 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Caracterização de materiais por 
difração de Raios-x e fluorescência 
de Raio-X. 

NA NA NA 

 
 
 

 
 
- 

- - NA NA NA NA       

A 

 

E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 L

e
g

a
l 

De acordo com a Posição Regulatória 3.01/001 ( Diretrizes de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica)   da Norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN –
NN 3.01 “ Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”  o Difratômetro de Raios X, modelo XRD-600 e o Espectrômetro de Fluorescência (XRF-1800) – SHIMADZU estão contemplados na relação de 
espectrômetro e Difratômetro de Raios X com isenção de requisitos de Proteção Radiológica,  em função dos baixos níveis de radiação envolvidos. 
 
Conforme as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN: POSIÇÃO REGULATÓRIA – 3.01/001:2011 CNEN, DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA -  CNEN NN 
3.01 – março 2014 e   LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS – CNEN NN. 302 – Junho/2017, o Microscópio Eletrônico de Varredura SSX-550, está inserido nos critérios de exclusão, 
isenção e dispensa de requisitos de proteção radiológica. 
 
Recomendação:  solicitar a CNEN isenção de Requisitos de Proteção Radiológica, que pode ser realizada pelo usuário final do equipamento ou o fabricante/distribuidor/representante do equipamento, 
a fim de ser contemplado na relação do site http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/irpr-todos.asp#inicio 
 
Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

•  
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 05 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo do Documento 
 

Laudo Técnico  

Código do documento 
 

Laudo março/2020 

Título do Documento 

Laudo do Instituto de Química 
Revisão 

05 
Folha 

66/73 

SETOR AVALIADO 

Laboratório 219 – Laboratório de Raio X 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Vilberto Nascimento 
 
  

  FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Técnico de 
Laboratório 

Preparação de amostras, 
caracterização de materiais por 
difratometria, caracterização por 
fluorescência de raios x. 

NA NA NA 

 
 
 
 
 
- 

- - NA NA NA NA       
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De acordo com a Posição Regulatória 3.01/001 ( Diretrizes de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica)   da Norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 
–NN 3.01 “ Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”  o Difratômetro de Raios X, modelo XRD-600 e o Espectrômetro de Fluorescência (XRF-1800) – SHIMADZU estão contemplados na relação 
de espectrômetro e Difratômetro de Raios X com isenção de requisitos de Proteção Radiológica,  em função dos baixos níveis de radiação envolvidos. 
 
Conforme as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN: POSIÇÃO REGULATÓRIA – 3.01/001:2011 CNEN, DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA -  CNEN NN 
3.01 – março 2014 e   LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS – CNEN NN. 302 – Junho/2017, o Microscópio Eletrônico de Varredura SSX-550, está inserido nos critérios de exclusão, 
isenção e dispensa de requisitos de proteção radiológica. 
 
Recomendação:  solicitar a CNEN isenção de Requisitos de Proteção Radiológica, que pode ser realizada pelo usuário final do equipamento ou o fabricante/distribuidor/representante do 
equipamento, a fim de ser contemplado na relação do site http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/irpr-todos.asp#inicio 
 
Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 
• Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 29 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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  SETOR AVALIADO 

Laboratório de Ensino 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Maria Bernadete de Melo Cunha 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 

Reuniões,seminários, atendimento 
a alunos da graduação e da pós 
graduação, aulas, pesquisas 
bibliográficas.  

NA NA NA 

 
 
 
 
 
- 

- - NA NA NA NA       
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 
• Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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Laboratório Baiano de Ressonância Magnética Nuclear 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Heiter Valverde M. 
 
  

  FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Técnico de 
Laboratório 

Análises de ressonância 
magnética com um 
espectrômetro, preparo de 
amostras em solução, 
manutenção preventiva da linha 
de ar comprimido, transporte e 
transferência de líquidos 
criogênicos 

NA A NA 

 
 
 
 
Acetona, acetonitrila, álcool isopropílico, clorofórmio, 
diclorometano e Benzeno. 

  A   A       

A 
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Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa dos agentes químicos: Acetona, acetonitrila, álcool isopropílico, clorofórmio e  diclorometano, nos termos da Orientação Normativa 
SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 
De acordo com a avaliação qualitativa foi identificado o agente químico Benzeno como insalubre, conforme Anexo 13-A na Norma Regulamentadora NR-15.  
 
 

É caracterizada insalubridade de grau máximo (20%) para agente químico.   
 

 
Mas, para o servidor fazer jus ao adicional de insalubridade requerido, deverá atender ao disposto no Art. 9° e 10º da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, que 
versa sobre a exposição habitual e permanente. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

• Utilizar capela para realizar as análises e realizar testes da vazão de ar na capela; 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 06 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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SETOR AVALIADO 

Compostagem 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Zenis N. da Rocha 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Docente 
Produção de fertilizante orgânicos 
compostos, resíduos de alimentos 
crus ou processados. 

A A NA 

 
 
 
 

Ruído e Poeiras minerais  
  A          

A 
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l Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa do agente químico: poeiras minerais nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Art.10 e Norma 

Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978. 
 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 04 de novembro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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SETOR AVALIADO 

Sala 112 (administrativa) 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Maria Conceição Góes Santos; Eliane T. Sousa 
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Técnico 
de 

laboratório 

Atendimento a docentes da 
unidade, recebimento e envio de 
e-mail, elaboração de 
documentos, digitação de 
planilhas, confecção de etiquetas, 
atualização de registros e 
inventários, pesagem de 
reagentes, para atender pedido do 
almoxarifado. 

NA NA NA 

 
 
 
 
 

- 
NA NA NA NA NA NA       
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 
 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 30 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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SETOR AVALIADO 

Almoxarifado único 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Maria Conceição Góes Santos;  
 
  

  
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

INSALUBRIDADE  PERICULOSIDADE 

TIPO DE 
RISCO 

AGENTE IDENTIFICADO- 
C/VE-  
(ppm) 

LT- 
(ppm) 

GRAU  TIPO DE RISCO GRAU 

F Q B NC 
5% 
Mín. 

10% 
Méd. 

20% 
Máx. 

 I  EE RI E 
10% 

Único 

Técnico 
de 

laboratório 

Controlar atividades de 
recebimento e devoluções de 
materiais do almoxarifado, 
conferencia quantitativa e 
qualitativa dos reagentes, 
vidrarias e demais materiais 
laboratoriais através das notas 
fiscais, verificando embalagens, 
organização e arrumação das 
estantes, movimentação. 

NA A NA 

 
 
 
 
 

- 
NA NA NA NA NA NA       

A 
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Nos termos da Orientação Normativa SEGEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e da Norma regulamentadora NR-15, não foram identificados agentes insalubres, para fins de pagamento de adicional 
ocupacional, nesta atividade. 

 OBSERVAÇÃO:                                                            

 Medidas de controle a serem adotadas  

• Manter o local bem ventilado. 

• Manter organização, limpeza e higiene do local. 

• Atendimento a NR-23 (Proteção contra Incêndio). 

 • Manter limpeza no sistema de refrigeração 

• Atendimento a NR 17 (Ergonomia) 

• Utilização de Equipamentos de proteção individual (respirador facial, óculos de segurança jaleco, sapato fechado, luvas de 
segurança). 

LEGENDA 

F – Físico 
Q – Químico 
B – Biológico 
C/VE – Concentração/Valor Encontrado 

LT – Limite de Tolerância 
I – Inflamáveis 
EE – Energia Elétrica 
RI – Radiações Ionizantes 

 NA – Não Aplicável 
A – Aplicável 
NC – Não Conclusivo 
E – Explosivo  

 
 
 
Data da Avaliação: 30 de outubro de 2019                                                                         Assinatura e carimbo:  
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MEDIDAS DE CONTROLES A SEREM ADOTADAS 

 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas; 

• Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em 

suas atividades laborais; 

• Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes químicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada (jaleco, 

luvas e calçado fechado) e em condições de conforto; 

• Dispor de capela em perfeito funcionamento nos ambientes onde são realizadas manipulação de substâncias químicas; 

• Dispor de chuveiro lava-olhos para os ambientes onde há manipulação de substâncias químicas. 

• O laboratório deve estar sempre organizado, o trabalhador não deixe sobre as bancadas materiais estranhos ao trabalho, como bolsa, 

livro, blusa, etc. 

• Objeto de uso pessoal deve ser guardado em local especifico; 

• Realizar manutenção periódica dos equipamentos utilizados em laboratório; 

• Os equipamentos de proteção individual (EPI) descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição; 

• Nunca abrir frascos reagentes antes de ler o rótulo e não testar substâncias químicas pelo odor ou sabor; 

• Rotular imediatamente qualquer reagente ou solução preparada e as amostras coletadas com nome do reagente, nome da pessoa 

que preparou e data; 

• Adequação da NR-23 (Proteção Contra Incêndio); 
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MEDIDAS DE CONTROLES A SEREM ADOTADAS 

 

• Não se alimentar, beber ou fumar no laboratório; 

• Manter a higiene, preservação e conservação do ambiente de trabalho; 

• Desenvolver boas práticas de segurança e manter informações escritas nos laboratórios; 

• Projetar uma construção para armazenamento dos Cilindros de Gases em local adequado; 

• Manter os cilindros de gases acorrentados de maneira a não deixar o cilindro cair e nem permitir que batam uns contra os outros; 

• Fechar todas as válvulas dos cilindros quando não estiver em uso; 

• Usar cilindro na posição vertical; 

• Aterrar os cilindros que contem gases inflamáveis; 

• Os Cilindros devem ficar situados em local sem exposição a raios solares e protegidos contra qualquer fonte de calor. Os locais devem 

ser arejados e protegidos com extintor de incêndio de CO2 para classe B; 

• Cumprimento da NR 10 (Norma Regulamentadora) conforme Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1978; 

• Reparos nos ambientes com infiltração, mofo; 

• Sinalizar adequadamente a central de Armazenamento de Cilindros (Área externa); 

• Retirar cilindros dos laboratórios e dispor adequadamente na central de armazenamento de cilindros; 

• Não utilizar os laboratórios como local de armazenagem de cilindros; 
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